
ジンマー バイオメット 故障状況ご記入書　
<お客様配布/ご記入用>

<2022年5月23日より電話番号が変更になりました>

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　↓　↓  ↓　↓　↓　↓　↓　　以下、ご記入ください。　↓　↓　↓  ↓　↓　↓　↓　↓　　　　　　　　　　　　　　　　

/ ご記入日 年 月 日

⑫修理お見積書"不要"の場合のみ☑をつけてください。 ⑬御社ご注文番号　(ご記載の場合、納品書に反映させて頂きます、ただし桁数制限あり)

　　 修理見積不要    

)

【滅菌方法】　　オートクレープ/温度(  ℃ )滅菌時間( 分 ) 乾燥時間( 分 ) ガス ステラッド

【不具合はいつ発生しましたか?  】使用前点検依頼 使用後点検 オペ中 その他( )

【不具合により患者様・オペに影響がございましたかいいえ　 はい　→下記ご対応欄に詳細をご記入お願い致します。

作動不良

発熱

異音

トリガー／スイッチ部不良

エアー漏れ ● ● ● ●

接続不良 ● ● ● ●

エラーメッセージ／アラーム ● ● ● ●

外観不良(変形・破損・キズ等) ● ● 電源コード(  本) レンチ  個)

切れが悪い

充電不良

断線の疑い

映像不良

その他

SC-087-02

***ご記入後、御社分としてコピーをお控えのうえ、修理品に原本を添付してご送付下さい。

洗浄機 )) 洗浄剤(

〒254-0076　神奈川県平塚市新町６番15号

修理品送付先 : ジンマー バイオメット合同会社 メンテナンスセンター

③御社 お電話番号 : ④御社FAX番号 :②御社ご住所(修理品返送先) : 

⑰特記事項(ご意見・ご要望等ご記入下さい)

ご
対
応

⑯付属品(修理対応品以外の製品を一緒に送付される際にご記入ください)

点検依頼 　<定期点検・保守点検等、不具合は見られない場合>

↓　不具合がある場合　↓

不具合症状(複数選択可)

★故障箇所・状況・エラーメッセージ等を具体的にご記入下さい。

例
・「作動不良」と「発熱」に☑し、「トリガーを引くと3分位で把持部が熱くなり
　  回転が弱まる」と記入
・「その他」に☑し、「液晶表示がチラつく」と記入

【洗浄方法】 その他(流水

⑨修理品カタログ番号 :   ⑩修理品名称 :　　

⑭修理にお出し頂く理由  当てはまる箇所に☑をつけ、右の空白欄に状況を詳細にご記入下さい。

⑪修理品シリアル・ロット番号 : 

⑮ご使用状況をお聞かせ下さい。　該当に☑をつけ、（　）内はご記入下さ
い。

滅菌その他(

202

⑧病院様名(御社ご所有分の場合は「ご所有分」とご記入ください) :

①御社名(修理品返送先) :

枚数

TEL 03-6700-3201 FAX 0463-30-4825 (FAX番号・住所は変更ありません)

⑤ご依頼者名 : ⑥携帯番号 : ⑦Email アドレス :

様


